
R2=0,8299

R2=0,9116

R2=0,8762

Fig. 1 : Température de trois (3) masques mesurée sur une période de 30 minutes 
	  après le chauffage dans un micro-ondes (de 1 200 watts) pendant 20 secondes

Fig. 2 : Température de trois (3) masques mesurée sur une période de 30 minutes 
	  après le chauffage dans un micro-ondes (de 1 000 watts) pendant 20 secondes
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